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Att.: Hans La Cour 16.09.2013

Analyserapport
Prøvested: Havndrup Vandværk Vandværket  -  V02200053 / 4473005300

Prøvetype: Drikkevand -  Andet

Prøveudtagning: 13:45kl.16.09.2013

Prøvetager: VEKEurofins Miljø A/S

Analyseperiode: 16.09.2013 - 24.09.2013

Prøvemærke: Afgang vandværk.

11443401Lab prøvenr: Um 
(%)

Enhed DL. MetodeKravværdier**

Min. Max.

Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.008 mg/l 0.05 0.006 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10

Nitrit 0.021 ! mg/l 0.01 0.005 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10

Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 1 0.02 ISO 15680 P&T GC/MS 15

Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 15680 P&T GC/MS 18

Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 15680 P&T GC/MS 19

o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 15680 P&T GC/MS 15

m+p-Xylen 0.073 µg/l 0.02 ISO 15680 P&T GC/MS 15

Naphthalen < 0.02 µg/l 2 0.02 ISO 15680 P&T GC/MS 30

Halogenerede alifatiske kulbrinter
Trichlormethan (Chloroform) < 0.02 µg/l 1 0.02 ISO 15680 P&T GC/MS 20

1,1,1-trichlorethan < 0.02 µg/l 1 0.02 ISO 15680 P&T GC/MS 20

Tetrachlormethan < 0.02 µg/l 0.02 ISO 15680 P&T GC/MS 20

Trichlorethen < 0.02 µg/l 1 0.02 ISO 15680 P&T GC/MS 20

Tetrachlorethen < 0.02 µg/l 1 0.02 ISO 15680 P&T GC/MS 20

1,2-dichlorethan < 0.02 µg/l 1 0.02 ISO 15680 P&T GC/MS 10

Resultater mærket overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.!

Kopi til:
Faaborg-Midtfyn  Kommune, Kopimodtager drikkevand, Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe

Martin Hartlev Pedersen

Kundecenter

Tel

24.09.2013

70224256

Rentvand@eurofins.dk Kunderådgiver

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

11Side af

**): Miljøministeriets bekendgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.
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